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 کالیبره کردن: 

 می باشد.  PH7 و PH4 بافر برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول

توسط کلید  دستگاه را آن را به دستگاه متصل نمایید الکترود دستگاه را با آب بشورید  : PH7با محلول 

POWER    را داخل محلول  روشن نمایید که طبق    PH7قرار داده و توسط پیچ کالیبره    PH7الکترود 

  برسد. 7آن را تغییر داده تا به عدد شکل بالا در قسمت کناری دستگاه قرار دارد 

 

آن را به دستگاه متصل نمایید دستگاه را توسط کلید  الکترود دستگاه را با آب بشورید  :    PH 4با محلول  

POWER    را داخل محلول الکترود  که طبق    PH4قرار داده و توسط پیچ کالیبره    PH4روشن نمایید 

برسد حال دستگاه کالیبره    4شکل بالا در قسمت کناری دستگاه قرار دارد آن را تغییر داده تا به عدد  

 می باشد.

دستگاه را روشن نمایید الکترود را داخل محلول اندازه گیری قرار داده و آرام تکان  :  PHاندازه گیری  

 الکترود را با آب بشورید.  بعد از اندازه گیری تا عدد را نشان دهدمختصری می دهیم 

 می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید  HOLDدر طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه 
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