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 اندازه گیری دما: 

وصل نمایید سپس    T1را به ورودی ترموکوپل    Kقرار داده و پراب تیپ    T1را روی    POWERابتدا کلید  

سر پراب را داخل مکانی که می خواهید دمای آن را اندازه گیری نمایید قرار دهید همچنین می توانید 

 وصل نمایید و اندازه گیری نمایید. Kترموکوپل دیگری از نوع تیپ    T2از طریق ورودی 
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