
 

 

 2005RH-YKنحوه عملکرد دستگاه رطوبت سنج 

 ابتدا پراب رطوبت را به دستگاه وصل نمایید و دکمه کشویی قفل پراب را بکشید.

 سپس دستگاه را روشن نمایید.

 حتماً قفل پراب دستگاه را بزنید تا دستگاه روشن شود.

 نمایش داده می شود. Cو دما بر حسب  RHدستگاه رطوبت بر حسب  LCDروی 

)بخار آب موجود    DEW POINTمی توانید دمای نقطه شبنم    FUNCTIONبه وسیله دکمه  

 در رطوبت هوا( را مشاهده نمایید. 

 را دارد.  K,Jدستگاه قابلیت اتصال پراب های دمایی تیپ 

 : به وسیله این دکمه اعداد در حال نمایش را می توانید ثابت نگه دارید. HOLDدکمه 

 برای نمایش بیشترین و کمترین میزان اندازه گیری می باشد. RECکمه د

را بزنید ، دستگاه به    LOGGER SETرا زده سپس دکمه  RECبرای ذخیره اطلاعات ابتدا دکمه  

مقدار   16000ثانیه یکبار اطلاعات را ذخیره می نماید و قابلیت ذخیره تا    2طور پیش فرض هر  

 را دارد.

گر دکمه ثانیه نگه دارید وارد منوی دستگاه می شوید و هر بار که دکمه    2را    LOGGER SETا

LOGGER SET .بزنید منو عوض می شود. 

 .منوی اول میزان فضای باقی مانده حافظه دستگاه را نشان می دهد.1

 .پاک کردن حافظه دستگاه2

 .تنظیم تاریخ و ساعت 3

 مقدار دلخواهثانیه به هر  2.تغییر پیش فرض دستگاه از هر 4

 .خاموش شدن اتوماتیک دستگاه 5

 C / F.تغییر اندازه گیری دما بر حسب 6

 .ذخیره و خارج شدن از منو 7
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